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L 1393

Zdravotni dstav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laborato¥i
ZkuZebni laboratok & 1393 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Partyzinské ndmésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
PROTOKOL ¢&. 30336/2025

Zikaznik : Obec Kopfivna Cislo zakazky : 15365
Kopfivnd 115 Pfijem vzorku : 19.5.2025 15:13
788 33 Hanu3ovice VySetieni vzorkn :  19.5.2025 - 26.5.2025
Cislo jednaci : ZU/18166/2024
Cislo spisu : S-ZU/18166/2024
Spisovy znak : 204
Informace o vzorku
Vzorek ¢islo: 51020
Datum odbéru:  19.5.2025 Cas odbéru: 14:17
Nizev vzorku: voda pitna
Misto odbéru: Kopfivnd, lipravna vody, upravens
Matrice: voda pitnd
Vzorkoval: Prokesové Radka, Ing.
Metoda vzork.: SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)
Zptisob odbéru: bodovy vzorek
Uéel odbéru: kontrolni

MnoZstvi vzorku: 1]

Mistni méFeni

(méfeno na misté odbéru)

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| PouZiti metoda Nejistota
chlor volny <0.05 mg/] max.0.30 A [SOP OV 008.01 -
teplota vzorku 9.9 °C 8 - 12 (DH) A [SOP OV 042 1°C
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | PouZiti metoda Nejistota
barva <5 mg/l Pt max.20 A [SOPOV (064.02 > -
TOC <10 mg/l max.5.0 A | SOP OV 307 ! -
dusitany <0.040 mg/l max.0,50 A [SOP OV 064.04 s -
chut’ pfijatelnd - pfijatelnd A |SOP OV 062 5 -
pach pfijatelny - ptijatelny A | SOP OV 062 5 -
pH 6.6 - 6.5-95 A |SOPOV064.12 5 0.2
zédkal 0,46 ZF(n) max.5 A [SOPOV 044.01 s 20%
Zelezo 0.036 me/l max.0,20 A | SOP OV 201 5 20%
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetFeni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | PouZiti metoda Nejistota
intestinilni enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 s -
Escherichia coli ! 1 KTJ/100m] max.0 A | SOP OV 900 s <1-6
koliformni bakterie ! 2 KTJ/100ml max.( A | SOP OV 900 s <1-7
poéty kolonii pfi 22°C 10 KTJ¥/ml max.200 A [SOP OV 908 5 5-18
octy kolonii pfi 36°C 5 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 5 2-12
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* Limit (zdroj pro vydéni vyroku o shod¥), nejistota méfeni se do hodnocenf nezahrnuje:
Vyhlsska 252/2004 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisi - ptfloha €. 1

V¥rok o shodé:

Ukazatele oznagené "!" jsou mimo limit.

DH - doporutena hodnota, neni pfedmétem vyroku o shodg.

U ptedloZeného vzorku nenf dodrZen poZadavek legislativy v ukazatelich :
Escherichia coli, koliformni bakterie

Pro ostatni stanovené limitované ukazatele jsou poZadavky legislativy dodrZeny.

Pomémka k odbéru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktuslni plan vzorkovéni a zdznam o odbéru je k dispozici

v laboratofi.
Poznimky k analyze:
Pach i chut’ : st.0.
UpFesnéni SOP
SOP OV 008.01 (névod firmy HACH)
SOP OV 042 (CSN 75 7342)
SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)
SOP OV 062 (CSN 75 7340)
SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.04 (névody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.12 (n&vody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN 1SO 17294-2)
SOP OV 307 (CSN EN 1484)
SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)
SOP OV 906 (CSN EN ISO 7899-2)
SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

Misto provedent zkou3ky (pracovisté):
1 - analyzy provedeny pracovistém Ostrava (Partyzéanské namesti 2633/7, Moravsk4 Ostrava, 702 00 Ostrava)
3 - analyzy provedeny pracovistém Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezj stanovitelnosti, > vysledek je vy$Si neZ uvedens hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkoudenych vzorkd.

JestliZe laboratof neni odpoviédna za fézi odbZru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené roziifené nejistoty méfeni jsou soutinem standardni nejistoty méteni a koeficientu roziifeni k=2, coz odpovidé hlading
spolehlivosti piibli¥n& 95 %, nezohlediiuji vlivy odbiri vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota m&feni vyjadfena jako 95% konfidentni meze vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdgleni,
nezohlediiuji vlivy odb&nl vzorki.

V pfipad?, e odb&r neni pfedmétem akreditace, informace 0 vzorku mimo &islo vzorku dodal zékaznik a laboratof nenese odpovédnost
za tyto informace.
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Kontroloval: Eva Kalabova, Dis.
Protokol vyhotovil: Eva Kaldbov4, Dis.

Podet stran: 3
Dne: 6.6.2025
RNDr. Martin Halata
zastupce vedouctho Oddgleni anorganickych analyz
konec protokolu ‘
N
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